지대주 나사 풀림 방지를 위한 새로운 Lock Screw 시스템의 효과에 대한 유한요소해석적 연구 by 김종은 et al.
132
Original Articlehttps://doi.org/10.14368/jdras.2019.35.3.132
ISSN 2384-4353 eISSN 2384-4272
서론
임플란트 보철물은 최근 무치악 회복을 위한 보편적인 
치료 중 한 가지로 자리매김하고 있다. 하지만 임플란트
를 이용한 치료는 여러가지 기계적, 생물학적 합병증을 
동반하고 있다. 기계적 합병증에는 도재 파절, 보철물 나
사 풀림, 지대주 나사 풀림 및 파절 등이 있으며, 생물학
적 합병증에는 임플란트 주변 골 소실, 연조직 염증이나 
증식, 열개 등이 보고되고 있다.1-3
Jemt 등은 87명을 대상으로 한 354개의 Brånemark 임
플란트 보철물에 대한 연구에서 첫 1년 동안 가장 많이 
보고된 문제점은 지대주 나사의 풀림에 의한 보철물의 
동요라고 보고하였다.4 또한 Goodacre 등은 지대주 자
사 풀림은 약 6%정도로 나타난다고 하였다.5 지대주 나
사 풀림의 원인으로는 과도한 외력, 표면 거칠기 감소에 
따른 정착 효과(settling effect), 측방력 등이 있다.6,7 이러
한 지대주 나사 풀림은 전하중의 감소를 가져온다. Bick-
ford는 부적절한 전하중은 진동에 의한 나사 풀림, 연결
부 분리, 연결부 미끄러짐 등을 가져올 수 있다고 하였으
며,3 이로 인해 치과 임플란트에서는 임플란트 구성요소
의 파절을 초래할 수 있다고 보고하였다.8 전하중을 증가
시키기 위해서는 조임회전력을 증가시키거나, 조임회전
력을 가하는 속도를 증가시키거나, 계면의 마찰계수를 
감소시키는 방법을 사용할 수 있으며, 이전의 유한요소
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finite element analysis of the effect of novel lock Screw system 
preventing abutment screw loosening
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Purpose: The purpose of this finite element analysis study is to introduce the novel Lock screw system and analyze its mechanical 
property to see if it can prevent abutment screw loosening. Materials and Methods: The Lock screw is a component tightened on 
the inside of the implant abutment which applies compressive force to the abutment screw head. To investigate the effect, modeling 
was done using CAD program and it was analyzed by finite element analysis under various load conditions. First, the preload was 
measured according to the tightening torque of the abutment screw then it was compared with the theoretical value to verify the 
analytical model. The validated analytical model was then divided into those with no external load and those with 178 N, and the 
tightening torque of the lock screw was changed to 10, 20, 30 Ncm respectively to examine the property of stress distribution on 
the implant components. Results: Using Lock screw under various loading conditions did not produce equivalent stresses beyond 
the yield strength of the implant components. In addition, the axial load was increased at the abutment-abutment screw interface. 
Conclusion: The use of Lock screw does not exert excessive stress on the implant components and may increase the frictional force 
between the abutment-abutment screw interface, thus it is considered to prevent loosening of the abutment screw. (J Dent Rehabil 
Appl Sci 2019;35(3):132-42)
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해석적 연구들에 따르면 마찰계수가 낮을수록 전하중이 
커지는 것을 볼 수 있다.9-11
이러한 지대주 나사 풀림 현상을 방지하기 위해 본 연
구에서는 Lock screw의 개념을 소개하려고 한다. Lock 
screw 시스템은 지대주 내면에 나사산을 형성하고 작은 
무두 나사인 Lock screw (Fig. 1D)를 체결하여 지대주 나
사의 두부에 압축력을 가하는 방식으로, 간단한 방법으
로 지대주와 지대주 나사 두부의 밑면이 만나는 계면에
서의 마찰력을 높여 지대주 나사 풀림을 방지하는 장치
이다. 따라서 본 연구에서는 유한요소해석적 방법을 통
해 Lock screw가 지대주 나사 풀림에 어떤 영향을 미치
는지 살펴보려고 하였다.
유한요소해석법은 실제와 비슷한 모형을 이용하여 역
학적인 특성을 밝히는 방법으로 복잡한 형태를 가지는 
모형을 작고 간단한 여러 개의 요소(element)로 나누어 
근사해를 구하고, 이를 결합하여 전체적인 결과를 얻는 
방법이다. 이 방법은 1960년 초에 항공 산업에서 구조해
석을 위해 처음 개발되어 이후 열전달, 유체역학, 전자기
학 등 공학의 다양한 분야에서 사용되고 있다.12
이러한 유한요소해석법은 1976년 임플란트의 분석에 
사용된 이래로 치과영역에서도 많이 사용되고 있다. 임
플란트 구성요소들과 주변 골은 그 형태가 복잡하기 때
문에 이를 분석하는데 있어 유한요소해석법은 적합한 방
법으로 알려져 있으며, 여러 변수들을 조절하여 원하는 
상황에 대한 다양한 실험을 시행할 수 있는 것이 그 장점
이다.12 따라서 유한요소해석법은 아직 제품화가 되지 않
았거나, 실제 제품을 제작하기 전 단계에서 그 제품의 효
용성을 평가하기에 유용한 방법이라고 볼 수 있다.
본 연구에서는 지대주 나사 풀림을 방지하기 위한 새
로운 Lock screw 시스템의 역학적 특성을 유한요소해석
적 방법을 통하여 살펴보았다. 이를 위해 두 단계로 구성
된 실험을 설계하였는데, 첫 번째 단계에서는 실제 사용
되는 임플란트와 유사한 3차원 유한요소모형을 설계하
고, 전하중을 구하여 이론식과 비교해 해석모형을 검증
하였다. 두 번째 단계에서는 구해진 전하중을 부여한 상
태에서 Lock screw를 적용한 후 고정체와 지대주, 지대
주와 지대주 나사 계면에서의 역학적 특성을 분석하였
다. 본 연구의 목적은 Lock screw의 사용이 지대주 나사 
풀림을 방지할 수 있는지 평가하기 위함이고, 이를 위해 
Lock screw의 사용이 지대주-지대주 나사 계면의 축방향 
하중을 증가시킬 것이라는 가설을 검증하려고 하였다.
연구 재료 및 방법
각 부의 설계
본 연구에서는 internal conical connection 형태를 가
지는 임플란트 시스템(Superline, Dentium, Seoul, Ko-
rea)의 형태를 근거로 해석에 필요한 부분을 CAD 프
로그램(CATIA student V5-6R2018, Dassault, Vélizy-
Villacoublay, France)을 사용하여 수정하여 설계하였다. 
설계한 임플란트의 디자인은 Fig. 1과 같으며, 고정체와 
지대주, 지대주 나사 모두 기성 임플란트의 형태를 참고
하여 설계하였으나, 해석의 단순화 및 Lock screw를 체
결하기 위해 변형시켜 설계하였다. 고정체(Fig. 1A)는 제
조사의 설계에 근거하여 직경 4.5 mm, 길이 10 mm, 내
측으로 지대주와 만나는 부분은 11도의 경사를 가지
는 원추형 사면를 가지도록 설계하였고, 외부 나사산은 
reverse buttress 형태로 0.9 mm pitch를 가지도록 하였
다. 지대주(Fig. 1B)는 제조사에서 제작한 형태를 근거로 
설계하였으며, 추가적으로 내면에 나사산을 형성하여, 
Lock screw가 체결될 수 있게 하였다. 지대주 나사(Fig. 
1C)는 전체 길이 10mm, 몸체 직경 2 mm, 두부 직경 2.6 
mm, 피치 0.4 mm인 M2 나사를 기반으로 제작하였다. 
Lock screw (Fig. 1D)는 직경 3 mm 높이 2 mm 크기와 
0.5 mm 피치를 가지는 M3 무두나사(headless screw)로 
Fig. 1. Components of implant and Lock screw. (A) 
Fixture, (B) Abutment, (C) Abutment screw, (D) Lock 
screw, (E), (F) Finite element model.
A B C D
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설계하였고, Lock screw가 체결되면 지대주 나사의 상부
에 압축력을 가하도록 하였다. 모든 모델은 해석상의 오
류를 피하기 위해 해석에 불필요한 부분은 배제하였다.
이후 설계한 CAD 모델을 IGES (Initial Graphics 
Exchange Specification) 파일로 내보내고, ANSYS 
SpaceClaim (ANSYS Inc., Canonsburg, USA)으로 불러
들여 해석에 필요한 수정을 하였다. 재료의 물성은 고정
체의 경우 티타늄(Grade 4), 지대주와 지대주 나사, Lock 
screw는 티타늄 합금(Ti-6Al-4V ELI)를 사용하였다. 골 
모델은 기존 연구를 참고하여 높이 27 mm, 폭 9 mm, 너
비 20 mm의 하악골 모델을 설계하였다.13 골 표면의 1 
mm는 피질골로 하였으며, 내부에는 해면골이 되도록 하
였다. 해석에 사용한 모형은 모두 등방성, 균질성 및 선형
탄성을 가정하였고, 연구에 사용한 재료의 물성은 기존 
연구를 참고하였으며 상기 내용을 정리하면 Table 1과 
같다.11,12,14,15
유한요소해석 모형
유한요소해석은 ANSYS Workbench 17.0 (ANSYS 
Inc., Canonsburg, USA)을 사용하였다. 실험은 두 단계
로 이루어져 있는데, 첫 번째 단계는 유한요소해석 모델
의 검증이고, 두 번째 단계는 Lock screw 체결 시 임플란
트 구성요소들의 역학적 특성을 살펴보는 단계이다. 먼
저 유한요소해석 모델의 타당성을 검증하고자 세 가지 
마찰계수를 이용하여 전하중의 이론값을 구하고 이를 골
과 고정체, 지대주, 지대주 나사 모델을 이용하여 유한요
소해석으로 계산된 값과 비교하였다. 검증된 모델에서 
측정된 전하중 값을 이용하여 지대주 나사에 전하중을 
부여하고, Lock screw를 각기 다른 조임회전력으로 체결
한 후 각각에 대하여 교합력을 가하는 경우의 등가응력
(von Mises stress), 수직응력(normal stress)을 평가하여 
Lock screw가 임플란트 구성요소에 미치는 영향을 살펴
보고, 외부 하중 하에서 어떤 응력분포를 가지는지 살펴
보았다.
해석에 사용된 유한요소는 해석상 중요한 부분인 나사
산과 Lock screw의 접촉부를 상대적으로 조밀하게 형성
하였고, 총 요소 229,115개, 절점 360,752개가 형성되었
다. 형성된 유한요소 모형의 절점 및 요소의 수는 Table 2
에 나타내었다.
전하중의 이론적 계산
지대주 나사의 조임에 의해 발생하는 전하중의 이론적 
계산은 다음에 제시된 Bickford의 식을 이용하여 계산하
였다.8
여기서 Tin은 조임회전력, Fp는 전하중, P는 나사의 피
치, µt는 지대주 나사의 나사산에서의 마찰계수 rt는 나사
산의 유효 반지름, β는 나사산의 각도의 절반, µn은 나사
의 두부와 지대주가 만나는 계면에서의 마찰계수, rn은 
나사의 두부와 지대주가 만나는 유효 반지름을 뜻한다.
Table 1. Properties of  materials
Size Materials Poisson’s ratio Young’s modulus Yield strength
Cortical bone - - 0.3 13.7 GPa -
Cancellous bone - - 0.3 1.37 GPa -
Fixture Φ 4.5 × L10 mm Titanium grade 4 0.34 105 GPa 483 MPa
Abutment Φ 5.5 × H 5.5 mm
Titanium alloy
(Ti-6Al-4V ELI) 0.342 113 GPa 795 MPaAbutment screw M2.0 × 0.4P
Lock screw M3.0 × 0.5P
Table 2. Number of  elements and nodes
Geometry Elements Nodes
Cortical bone 10,825 20,890
Cancellous bone 24,135 39,113
Fixture 82,478 123,486
Abutment 40,696 63,776
Abutment screw 58,289 89,869
Lock screw 9,160 18,087
Total 225,583 355,221
Im ES, Kim JE, Kim JH, Park YB
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경계조건
골과 고정체는 완전한 골유착을 가정하여 bonded 조
건을 설정하였고, 골의 근원심 단면은 fixed support로 설
정하여 하중에 따른 변위가 발생하지 않도록 하였다. 고
정체와 지대주는 인장력에만 분리되고 마찰은 일어나지 
않는 rough 조건을 사용하였다. 지대주 나사 두부와 지
대주의 접촉계면, 지대주 나사와 고정체 접촉계면, Lock 
screw와 지대주 나사 접촉계면, Lock screw와 지대주 접
촉계면은 모두 마찰력이 발생할 수 있는 frictional 조건
을 사용하였고, 이전 연구를 참고하여 윤활되지 않은 티
타늄 표면을 상정하여 마찰계수 μ = 0.4를 사용하였다.16 
경계조건에 대한 모식도는 Fig. 2와 같다.
전하중의 유한요소해석적 측정
유한요소해석 모델의 타당성을 검증하기위해 전하중
에 대한 해석을 시행하였다. 해석모델 중 고정체, 지대주, 
지대주 나사만 불러들여 지대주 나사 상부의 육각 홈에 
ANSYS의 Moment 기능을 이용하여 시계방향으로 30 
Ncm의 조임회전력을 가하였다. 이때 실제 임상적 상황
과 유사하도록 조임회전력을 1초간 증가시켰다가 1초간 
감소시키는 방식으로 가하여 잔류응력만 남도록 하였다. 
검증을 위해 마찰계수 μ는 0.2, 0.3, 0.4 세 가지를 이용하
였다. 전하중 측정을 위해 ANSYS의 Force Reaction 기
능을 사용하였고, 측정은 검증을 위해 각각 지대주-지대
주 나사 계면과 고정체-지대주 계면에서 이중으로 시행
하였다.
Lock screw의 적용 및 외부 하중부여
Lock screw 적용은 해석의 오차를 줄이기 위해 지대주 
나사의 몸체에 Bolt Pretention의 Adjustment 기능을 이
용하여 앞서 해석된 μ = 0.4일때의 전하중 값과 동일한 
값을 가지는 변형량을 설정하여 시행하였다. 전하중 부
여 후 Lock screw의 상부 육각 홈에 Moment 기능을 이
용하여 시계방향으로 각각 10 Ncm, 20 Ncm, 30 Ncm의 
각기 다른 조임회전력을 가하였다. 실제 임상적 상황을 
유사하게 재현하기 위해 지대주 나사와 마찬가지로 조임
회전력을 1초간 증가 후 1초간 감소시켰다. 또한 교합력 
하에서의 응력분포를 평가하기 위해 기존 연구를 참고하
여 Lock screw 체결 후 지대주의 상부부터 변연까지의 외
면에 178 N의 외부 하중을 장축에 30도 방향으로 가하
였다.17,18 각각의 하중조건에서 발생하는 고정체-지대주 
계면과 지대주-지대주 나사 계면에서의 수직응력, 임플
란트 구성요소의 등가응력을 측정하였다.
결과
이론식과 유한요소해석을 통해 얻은 μ값에 따른 전하
중 값을 Table 3에 나타내었다. 지대주-지대주 나사 계면
과 고정체-지대주 계면에서 얻어진 전하중 값은 동일하
였고 이론값과 해석값은 최대 약 14 N의 정도의 차이를 
보였다.
해석된 전하중 값을 바탕으로 Bolt Pretention 기능에
서 0.012497 mm만큼 지대주 나사의 몸체를 압축시켜 
303.77 N의 전하중을 구현하였다. 전하중이 부여된 상태
에서 Lock screw를 각각 다른 조임회전력으로 체결하였
을 때 지대주-지대주 나사 계면과 고정체-지대주 계면에
서의 축방향 하중(axial load)을 Table 4에 나타내었다. 지
대주-지대주 나사 계면에서 축방향 하중은 조임회전력이 Fig. 2. Boundary condition.
Lock screw - 
Abutment
interface
(frictional, µ = 0.4) Abutment - 
Abutment screw - 
interface











(frictional, µ = 0.4)
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10 Ncm, 20 Ncm, 30 Ncm으로 증가함에 따라 377.10 N, 
450.74 N, 525.74 N으로 증가하는 경향을 보였다. 고정체-
지대주 계면에서 축방향 하중은 조임회전력이 증가함에 
따라 294.29 N, 284.84 N, 275.26 N으로 감소하였으며, 이
러한 축방향 하중 분포를 Fig. 3에 실선으로 나타내었다.
임플란트의 구성요소에서 Lock screw의 조임회전력에 
따른 등가응력 분포 및 최대 등가응력의 위치를 Fig. 4A 
- 4D에 나타내었고, 이 때의 최대 등가응력 값을 Table 5
에 나타내었다. 고정체에서는 Lock screw의 조임회전력 
증가에 따라 최대 등가응력이 감소하였고 그 위치는 첫 
번째 내부 나사산이었다. 반대로 지대주에서는 최대 등
가응력이 증가하였고, 그 위치는 지대주 나사와 만나는 
계면이었다. 지대주 나사에서도 최대 등가응력이 증가하
였고, 그 위치는 지대주 나사가 지대주와 만나는 계면이
었다. 모든 구성요소에서 항복강도를 넘어서는 등가응력
은 발생하지 않았다.
Lock screw 체결 후 외부 하중 적용 시 지대주-지대주 
나사 계면과 고정체-지대주 계면에서의 축방향 하중을 
Table 4에 제시하였다. 외부 하중을 적용한 경우에도 지
대주-지대주 나사 계면에서의 축방향 하중은 Lock screw
가 없는 경우와 조임회전력이 10 Ncm, 20 Ncm, 30 Ncm
으로 증가하는 경우에서 287.20 N, 393.54 N, 467.58 N, 
542.85 N으로 증가하는 경향을 보였다. 지대주-지대주
나사 계면에서는 외부 하중을 적용하면 그렇지 않은 경
우에 비해 축방향 하중이 감소하였고, Lock screw 체결 
시에는 전하중만 부여한 것에 비해 축방향 하중이 증가
하였다. 고정체-지대주 계면에서는 축방향 하중이 같은 
순서로 440.91 N, 427.08 N, 417.54 N, 408.65 N으로 감
소하였다. 이러한 축방향 하중 분포를 Fig. 3에 점선으로 
나타내었다.
전하중 그리고 외부 하중 하에서 지대주 나사에 발생
하는 수직 응력 분포와 지대주-지대주 나사 계면의 수직 
응력 분포는 Fig. 5와 같다. 전하중만 부여하였을 때에
는 계면에서 발생하는 수직 응력이 Fig. 5A와 같이 동심
원 모양으로 일정한 분포를 보이지만 외부 하중을 가하
면 Fig. 5B와 같이 하중의 반대 방향인 오른쪽에서 부분
적으로 압축력이 감소하는 것을 볼 수 있다. Lock screw
를 체결하는 경우(Fig. 5C, 5D, 5E)에는 전하중만 부여했
던 경우보다 전체적으로 더 큰 압축력이 가해졌다.
외부 하중 하에서 Lock screw의 조임회전력에 따른 임
플란트 구성요소의 등가응력 분포 및 최대 등가응력의 
위치를 Fig. 4E - 4G에 나타내었고, 최대 등가응력 값을 
Table 3. Preload values calculated by theoretical formula and measured from FEA
Friction coefficient Theoretical formula (N)
Fixture-Abutment interface 
(N)
Abutment-Abutment screw interface 
(N)
0.2 594.51 587.14 587.14
0.3 413.75 405.57 405.57
0.4 317.28 303.77 303.77
Table 4. Axial load according to different tightening torque of  Lock screw




No Lock screw (preload) 303.77 303.77
10 Ncm 377.10 294.29
20 Ncm 450.74 284.84
30 Ncm 525.74 275.26
Under external load
No Lock screw 286.80 440.95
10 Ncm 393.54 427.08
20 Ncm 467.58 417.54
30 Ncm 542.85 408.65
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Table 5에서 나타내었다. 구성요소 별로 최대 등가응력
의 증감과 그 위치를 살펴보면 고정체에서는 Lock screw
의 조임회전력 증가에 따라 최대 등가응력이 감소하였고 
그 위치는 첫 번째 내부 나사산이었다. 지대주에서는 최
대 등가응력이 Lock screw가 없는 경우와 10 Ncm, 20 
Ncm에서는 557.40 N, 537.70 N, 526.54 N으로 감소하
였고, 그 위치는 지대주와 고정체가 만나는 경사면의 하

















No Lock screw 10 Ncm 20 Ncm 30 Ncm
Abutment-Abutment screw interface (N), no external load
Fixture-Abutment interface (N), no external load
Abutment-Abutment screw interface (N), under external load
Fixture-Abutment interface (N), under external load
Fig. 4. von Mises stress distribution according to 
tightening torque of Lock screw. (A  - D) No external load, 
(E - H) Under external load.
No Lock screw           10 Ncm                 20 Ncm                30 Ncm
No Lock screw           10 Ncm                 20 Ncm               30 Ncm
A B C D
E F G H
Fig. 5. Normal stress of abutment screw and abutment-
abutment screw interface under external load.
No external     No Lock        10 Ncm        20 Ncm        30 Ncm
     load              screw
A B C D E
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단부였다. 30 Ncm에서는 최대 등가응력이 553.84 N으
로 증가하였는데, 그 위치는 지대주 나사와 만나는 계면
이었다. 지대주 나사에서는 최대 등가응력이 Lock screw
의 조임 회전력 증가에 따라 증가하였는데, Lock screw
가 없을 때에는 첫 번째 나사산이었고, Lock screw가 있
을 때에는 지대주와 만나는 계면이었다. 모든 구성요소
에서 항복강도를 넘어서는 등가응력은 발생하지 않았다.
고찰
지대주 나사의 풀림은 종종 지대주 나사의 파절을 초
래한다.3 이를 방지하기 위해서 지대주 내면에 회전에 저
항하는 형태를 만들어주는 방법, washer를 이용하는 방
법, 지대주 나사에 코팅을 하는 방법, post screw를 이용
하는 방법 등이 제시되어 왔다.19-23 이러한 방법들은 지대
주 나사의 회전을 물리적으로 구속하거나(저항형태, post 
screw), 허용 변위량을 늘리거나(washer), 마찰계수를 줄
이는 방법으로 지대주 나사의 풀림을 방지하였다. 본 연
구에서 새롭게 제시한 Lock screw는 지대주 나사위에 체
결함으로써 지대주 나사 두부의 물리적인 구속과 마찰력
을 높이는 방법을 사용하였다. 상용화된 제품이 없기 때
문에 Lock screw가 어떤 역학적 거동을 보이는지 알아보
기 위해 유한요소 해석적 방법을 사용하였다.
지대주 나사에 부여되는 전하중의 크기는 앞서 언급한 
대로 Bickford의 식을 따르는데, 식에서 사용된 변수들 
중 대부분은 임플란트의 설계상 조절 범위가 크지 않다. 
따라서 이 중 가장 크게 전하중을 변화시키는 것은 조임
회전력과 마찰계수라고 할 수 있는데,8,9 한 유한요소 해
석 연구에서는 내측 연결형 임플란트에서 지대주 나사
를 각각 10 Ncm, 20 Ncm, 30 Ncm, 40 Ncm으로 체결
하였을 때 전하중은 조임회전력이 클수록 증가하는 경향
을 보인다고 하였고, 조임회전력이 40 Ncm에서는 지대
주 나사의 최대 등가응력이 허용응력을 초과한다고 하였
다.8 Lang 등은 유한요소해석적 방법을 이용하여 전하중
의 크기를 계산하였는데, 마찰계수를 감소시키면 전하중
의 크기가 증가한다고 하였다.9 따라서 이론적으로는 마
찰계수를 낮추고, 조임회전력을 증가시키면 전하중을 증
가시킬 수 있다. 하지만 과도한 전하중의 부여는 지대주 
나사의 허용응력을 초과하거나, 초과하지 않더라도 교합
력 하에서 가해지는 부하에 의해 지대주 나사의 파절을 
초래할 수 있기 때문에 적절한 전하중 값을 가지는 것이 
필요하다.
본 연구에서는 유한요소해석을 통해 측정한 마찰계수
에 따른 전하중의 값이 이론식에 의한 값과 유사한 범위 
내에 존재했다. 이전의 실험실 및 유한요소 해석연구들
과 비교하였을 때 수용 가능한 정도의 차이였으며, 여러 
연구에서 다양한 임플란트 구성요소의 디자인으로 인해 
발생하는 전하중의 값에는 차이가 있었지만, 일반적으
로 지대주 나사에 부여되는 전하중의 값과 유사한 경향
을 보였다.8-10,24 이것은 본 연구에서 임플란트 구성요소
를 설계하는 과정에서 해석에 불필요한 부분을 제거하고 
단순화한 모형을 사용하였기 때문이라고 볼 수 있다. 따
라서 본 3차원 유한요소 모형은 새로운 구조물인 Lock 
screw의 영향을 분석하기에 적절한 모형이라고 볼 수 있다.
유한요소해석에서 조임회전력을 부여하는 방법으로는 
조임회전력을 가한 채로 유지시키거나,8 회전 속도(rpm, 
rotation per minute)를 정하는 방법 등이 있었다.11 회전
속도를 달리하는 연구에서는 각각 15 rpm과 30 rpm으
Table 5. Maximum von Mises stress according to different tightening torque of  Lock screw











No Lock screw 555.85 295.60 278.48 -
10 Ncm 539.33 342.61 283.57 66.26
20 Ncm 522.90 391.77 321.07 131.70
30 Ncm 506.35 443.79 386.49 324.06
Under external load
No Lock screw 556.31 557.40 316.11 -
10 Ncm 528.03 537.70 337.96 139.26
20 Ncm 511.74 526.54 351.48 192.55
30 Ncm 495.29 553.84 394.77 426.58
Im ES, Kim JE, Kim JH, Park YB
139J Dent Rehabil Appl Sci 2019;35(3):132-42
로 렌치를 회전시킨 결과, 30 rpm으로 회전시킨 경우에 
생성되는 전하중의 값이 커졌으며, 이는 회전속도의 증
가가 마찰 저항을 이기는데 유리하며, 결과적으로 마찰
계수를 줄이는 효과가 있다고 하였다.11 하지만 임상적인 
상황에서는 제조사의 지시하는 조임회전력 값을 지속적
으로 적용시키지 않기 때문에 본 연구에서는 임상적 상
황을 재현하기 위해 지대주 나사의 조임회전력을 0 Ncm
부터 1초간 증가시켜 원하는 만큼 증가시키고, 다시 1초
간 감소시켜 다시 0 Ncm으로 만드는 방법을 사용하였
다. 이렇게 적용한 조임회전력에 대하여 형성되는 전하중
의 값는 이론값에 근접하였다.
본 연구에서 Lock screw를 사용하면 Fig. 4에서 나타난 
것처럼 지대주-지대주 나사 계면에서 발생하는 장축방향
의 축방향 하중은 증가하였고, 고정체-지대주 계면에서
는 약간 감소하였다. 따라서 Lock screw의 조임회전력이 
증가함에 따라 전하중이 약간 감소한다고 볼 수 있으나, 
그 크기는 10 Ncm 증가시마다 약 9.5 N 정도로 부여되
는 전하중의 약 3% 정도였다. Table 4를 살펴보면 이는 
Lock screw 체결에 따라 지대주-지대주 나사 계면이 더 
큰 압축력 하에 놓이게 되어 지대주의 접촉면을 하방으
로 누르게 되고, 이 과정에서의 움직임이 지대주 나사의 
신장량을 줄여 전하중의 감소로 이어지는 것으로 추측된
다.
지대주-지대주 나사 계면에서의 수직응력의 증가는 지
대주 나사 두부의 회전 방지에 큰 영향을 미친다. 일반적
으로 알려진 마찰력을 구하는 식은 다음과 같다.25
F = µN
마찰력은 수직항력(N)과 마찰계수(µ)의 곱에 비례하
는데, 일반적으로 마찰계수는 사용하는 물질에 따라 정
해져 있고, 수직항력은 물체의 무게에 비례한다. 하지만 
지대주-지대주 나사 계면에서의 수직항력은 무게와 같
은 방향으로 작용하는 축방향 하중의 크기에 따라 결정
된다고 볼 수 있다. 따라서 Lock screw를 체결하면 마찰
계수는 변화가 없으나, 수직항력을 증가시킬 수 있기 때
문에 결과적으로 지대주-지대주 나사 계면에서의 마찰력
을 증가시킬 수 있다. 본 연구에서는 Fig. 3에 나타난 것
처럼 Lock screw를 각각 10 Ncm, 20 Ncm, 30 Ncm으로 
체결 시 지대주-지대주 나사 계면의 축방향 하중이 Lock 
screw가 없을 때 보다 증가하였는데, 전하중에 비하여 30 
Ncm일 때 지대주-지대주 나사 계면의 축방향 하중이 약 
1.73배 증가하였다. 따라서 Lock screw를 사용하면 상당
량의 마찰력 증가가 가능하다고 볼 수 있다. 따라서 이를 
통해 지대주 나사가 풀리려는 힘에 저항할 수 있게 된다.
Haack 등은 지대주 나사에서 탄성 회복으로 형성된 인
장력이 고정체와 지대주에 고정력(clamping force)으로 
작용한다고 하였다. 하지만 지대주에 장축 방향으로 교
합력과 같은 압축력이 작용하면 고정하는 효과가 감소
하거나 소실되는데, 이는 지대주-지대주 나사의 계면이 
분리 때문이라고 하였다. 또한 지대주에 비스듬한 방향
으로 가해지는 힘은 지대주-지대주 나사 계면에서 편심 
하중(eccentric load)을 발생시키고, 이는 지대주 나사의 
풀림을 진행시킨다고 하였다. 따라서 추가적인 전하중의 
증가가 지대주 나사의 계면 분리를 막을 수 있다고 하였
다.24
본 연구에서 외부 하중 하에서 지대주 나사 및 지대주-
지대주 나사 계면에서 수직 응력의 분포는 Fig. 5와 같다. 
외부 하중만 작용하는 경우(Fig. 5B)에는 지대주 나사의 
두부에서 부분적으로 압축력이 감소하는 부분이 나타난
다. 여기에 Lock screw를 체결하게 되면 지대주 나사의 
두부가 전반적인 압축응력 하에 놓이게 되며, 이는 지대
주 나사가 지대주를 누르는 힘을 증가시키게 된다. 지대
주-지대주 나사 계면에서는 Lock screw가 없는 경우 전
하중만 작용하면 Fig. 5A와 같이 동심원 모양의 수직 응
력 분포를 보이게 된다. 하지만 경사진 외부 하중이 작용
하면 Fig. 5B와 같이 편향된 수직 응력 분포를 보이게 된
다. 특히 이 경우에는 계면에서 편심 하중을 발생시켜 외
부하중이 작용하는 반대 방향에서 부분적으로 압축력
이 낮아지게 된다. 이 때 전체적인 축방향 하중은 Fig. 3
에 제시된 것처럼 약간의 감소가 일어나게 된다. 하지만 
Lock screw를 체결하게 되면 이 부분에 충분한 축방향 
하중을 부여해줄 수 있고, 계면의 분리를 막아 지대주 나
사 풀림을 방지할 수 있을 것으로 보인다. 또한 30 Ncm
의 조임회전력을 사용하는 것이 가장 큰 효과를 가져올 
것으로 예상할 수 있다.
본 연구에서 다양한 조건 하에서 등가 응력은 Fig. 4 
및 Table 5에 나타나 것과 같다. 최대 등가 응력은 Lock 
screw를 사용하지 않고 교합력만 작용한 경우에 지대주
에서 557.40 MPa로 나타났으며, 이는 지대주에 사용한 
물질인 티타늄 합금의 항복강도인 795 MPa에 비해 낮은 
값이었다. 따라서 주어진 조건 하에서 지대주 나사에 사
용하는 조임회전력인 30 Ncm을 Lock screw에 사용하는 
데 무리가 없다고 추론할 수 있다.
하지만 Lock screw를 사용하는 데 있어 예상되는 몇 
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가지 문제점이 있다. 먼저 비용적인 측면에서 직경 3 mm, 
높이 2 mm의 매우 작은 부품을 추가적으로 사용해야 하
며, 지대주 내부에 이를 체결하기 위한 나사산 가공이 추
가로 필요하다는 점에서 임플란트 제작 비용 증가를 가
져올 수 있다. 그리고 지대주 내면에 나사산을 형성함으
로 인해 지대주의 두께가 얇아져 강도가 하락할 수 있으
므로 추가적인 보강이 필요할 것으로 보인다. 또한 Lock 
screw가 파절되거나 나사산이 마모되는 경우 제거가 어
려울 수 있기 때문에 신뢰성 있는 재질로 제작해야 할 것
으로 생각된다. 최근 많이 사용되고 있는 맞춤형 지대주
를 사용하는 경우나 지대주 각도를 수정하여 가공하는 
경우에는 Lock screw 체결을 위한 충분한 지대주 높이
를 확보하는 것이 불가능할 수 있다. 따라서 이러한 예상
되는 문제점에 대해서는 추가적인 연구가 필요할 것으로 
생각된다.
본 연구는 유한요소 해석 연구의 한계를 가지고 있다. 
또한 실제 임상적 상황에서 발생할 수 있는 임플란트 구
성요소의 마모, 변형, 다양한 교합력의 크기와 방향, 구강
내 환경 등을 반영할 수 없기 때문에 본 연구의 결과를 임
상에 바로 적용하는데 무리가 있다. 따라서 Lock screw
를 사용한 실험 모형에서 추가적으로 반복하중에 관한 
실험이나 임상실험이 이루어져야 그 효용성을 판단할 수 
있을 것으로 생각된다.
결론
본 연구에서는 새로운 지대주 나사 풀림 방지 방법인 
Lock screw의 개념을 제시하고, 이를 3차원 유한요소해
석적 방법을 통해 그 효용성을 평가하였다. 이를 위해 일
차적으로 전하중의 이론값과 해석값을 구하여 비교함으
로써 해석 모형의 타당성을 확보하였다. 검증된 모형을 
이용하여 새로운 Lock screw를 각기 다른 조임회전력으
로 사용 시 임플란트 구성요소에서 응력분포 양상을 알
아보았고, 이를 통해 Lock screw의 효용가능성을 평가해
보고자 하였다. 본 유한요소해석연구를 통하여 다음과 
같은 결론을 얻었다.
1.  전하중이 부여된 상태에서 외부 하중의 작용 시 지
대주-지대주 나사 계면에서 축방향 하중의 감소가 
나타난다.
2.  Lock screw 사용 시 지대주-지대주 나사 계면에서 
축방향 하중의 증가가 일어나며, 그 크기는 Lock 
screw의 조임회전력이 클수록 증가한다.
3.  Lock screw 사용 시 각각의 조임회전력에서 임플란
트 구성요소에서 발생하는 최대 등가응력은 557.40 
MPa로 티타늄 합금의 항복강도를 넘어서지 않는다.
4.  Lock screw 사용 시 약간의 전하중 감소가 일어나
며, 그 값은 Lock screw의 조임회전력이 증가함에 
따라 커진다.
이상의 결과를 통해 보았을 때 Lock screw의 사용은 
연구에서 사용된 조임회전력에서는 임플란트 구성요소
에 과도한 응력을 일으키지 않는다. 또한 Lock screw의 
사용은 지대주-지대주 나사 계면의 축방향 하중 증가를 
통해 마찰력 증가를 가져와 지대주 나사 풀림 현상을 방
지할 수 있을 것으로 판단된다.
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지대주 나사 풀림 방지를 위한 새로운 Lock Screw 시스템의 효과에 대한 
유한요소해석적 연구
임은섭, 김종은, 김지환, 박영범*
연세대학교 치과대학 보철과학교실
목적: 본 유한요소해석적 연구는 새로운 Lock screw 시스템을 소개하고 그 역학적 특성을 분석하여 Lock screw가 지대
주 나사 풀림을 방지할 수 있는지 알아보려고 한다. 
연구 재료 및 방법: Lock screw는 임플란트 지대주 내부에 체결하여 지대주 나사 두부에 압축력을 가하는 장치이다. 그 
효과를 알아보기 위해 CAD 프로그램을 이용하여 모델링을 하였고, 이를 다양한 하중조건 하에서 유한요소해석법을 이
용해 분석하였다. 우선 지대주 나사의 조임회전력에 따른 전하중을 측정하고 이론 값과 비교하여 해석모델을 검증하였
다. 검증된 해석 모델을 외부 하중이 없는 것과 178 N을 부여한 것으로 나누어 Lock screw의 조임회전력을 각각 10, 20, 
30 Ncm으로 변화시켰고, 이때 임플란트 구성요소의 응력 분포가 어떠한 특성을 보이는지 살펴보았다. 
결과: 여러 하중조건 하에서 Lock screw의 사용은 임플란트 구성요소의 항복강도를 넘어서는 등가응력을 발생시키지 
않았다. 또한 지대주-지대주 나사 계면에서 축방향 하중의 증가를 보였다.
결론: Lock screw의 사용은 임플란트 구성요소에 과도한 응력을 가하지 않으며, 지대주-지대주 나사 계면의 마찰력을 
증가시켜 지대주 나사 풀림을 방지할 수 있을 것으로 판단된다.
(구강회복응용과학지 2019;35(3):132-42)
주요어: 유한요소해석; 지대주 나사 풀림; 전하중; 마찰력; 축방향 하중
